LABORATORIUM BADANIA WODY I SCIEKOW
Wodociagi Leszczynskie Spotka z o.0.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76 A
tel.(65) 529 83 39  www.wodociagileszczynskie.pl  e-mail:lab@wodociagileszczynskie.pl

SKROCONA INSTRUKCJA
POBIERANIA PROBEK WODY DO BADAN PRZEZ KLIENTA

Naczynia i objetos¢ prébki (do pobrania w Laboratorium):
1. Badania fizyko- chemiczne:
- pojemnik szklany lub plastikowy, doktadnie umyty i wyptukany — objeto$¢ probki okoto 21 (podstawowe parametry), osobny pojemnik
poj. 500ml (w przypadku oznaczania metali w probee).
2. Badania mikrobiologiczne:
- sterylne butelki szklane z szerokg szyjka 0 poj.500ml — 1 butelka na 1 probe
- w przypadku badania wody po chlorowaniu — butelka na probg zawiera §rodek inaktywujacy (tiosiarczan sodu)
Sposob pobrania :
1. Przed rozpoczgciem pobierania nalezy zdja¢ z kranu wszelkie urzadzenia.
2.  Wyszorowa¢ kran szczoteczkg z mydtem i optukaé woda.
3. Do badan mikrobiologicznych nalezy wysterylizowaé wylot metalowego kranu, opalajac chwile ptomieniem (nawinag¢ wate lekko
skropiong spirytusem na szczypce i zapali¢).
4. Prze pobraniem odpuszczaé przez 2-3 minuty wode.
Strumien wody powinien by¢ swobodny i $redni.
5. Pobranie rozpocza¢ od probek do badan mikrobiologicznych.
6. Pobieranie probek mikrobiologicznych:
v' odwing¢ papier z butelki
v' nie wolno dotykaé korka i szyjki butelki
v" usung¢ papierowy pasek znajdujacy sie pod korkiem tak, aby nie wpadt do $rodka
v" napemi¢ butelke¢ wodg pozostawiajaC okoto 3 cm powietrza
v zapakowaé w papier i oznakowa¢ probke numerem
7. Pobieranie probek fizyko-chemicznych:
v" napemi¢ catkowicie naczynie woda (bez pecherzyka powietrza pod korkiem) i szczelnie zamkna¢ i oznakowac probke.
Postepowanie z prébkami:
1. Prébki po pobraniu nalezy niezwlocznie dostarczy¢ do laboratorium.
2. Na czas transportowania pojemniki z probkami nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i zapewnié ich schtodzenie ( np. zastosowaé wklady
z lodem).
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S}(ROCONA INSTRUKCJA
POBIERANIA PROBEK WODY DO BADAN PRZEZ KLIENTA

Naczynia i objetos¢ probki (do pobrania w Laboratorium):
3. Badania fizyko- chemiczne:
- pojemnik szklany lub plastikowy, doktadnie umyty i wyptukany — objetos¢ probki okoto 21 (podstawowe parametry), osobny pojemnik
poj. 500ml (w przypadku oznaczania metali w probce).
4. Badania mikrobiologiczne:
- sterylne butelki szklane z szeroka szyjka 0 poj.500ml — 1 butelka na 1 probe
- w przypadku badania wody po chlorowaniu — butelka na probe zawiera $rodek inaktywujacy (tiosiarczan sodu)
Sposéb pobrania :
8.  Przed rozpoczgciem pobierania nalezy zdjac z kranu wszelkie urzadzenia.
9. Wyszorowa¢ kran szczoteczka z mydtem i optuka¢ woda.
10. Do badan mikrobiologicznych nalezy wysterylizowaé¢ wylot metalowego kranu, opalajac chwile plomieniem (nawina¢ wate lekko
skropiong spirytusem na szczypce i zapalic).
11. Prze pobraniem odpuszczaé przez 2-3 minuty wode.
Strumien wody powinien by¢ swobodny i $redni.
12. Pobranie rozpocza¢ od probek do badan mikrobiologicznych.
13. Pobieranie probek mikrobiologicznych:
v" odwing¢ papier z butelki
v" nie wolno dotykaé korka i szyjki butelki
v' usung¢ papierowy pasek znajdujgcy sie pod korkiem tak, aby nie wpadt do $rodka
v' napei¢ butelke woda pozostawiajac okoto 3 cm powietrza
v' zapakowaé w papier i oznakowa¢ probke numerem
14. Pobieranie probek fizyko-chemicznych:
v' napehi¢ catkowicie naczynie woda (bez pecherzyka powietrza pod korkiem) i szczelnie zamkna¢ i oznakowac probke.
Postepowanie z probkami:
3. Proébki po pobraniu nalezy niezwlocznie dostarczy¢ do laboratorium.
4. Na czas transportowania pojemniki z probkami nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i zapewni¢ ich schtodzenie ( np. zastosowaé wktady
z lodem).
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